





ESTUDIO “IN VITRO” DE CORONAS PROVISIONALES DE 
ÁCIDO POLILÁCTICO(PLA) CONFECCIONADAS 









































































que! deben! tener! una! serie! de! propiedades! mecánicas! y! físicas! ideales! como:! alta!





o! indirecta(2,4).! La! selección! de! la! técnica! apropiada! dependerá! de! factores! como! el!
tiempo!de!trabajo!del!material!y!de!fraguado,!la!facilidad!para!manejarlo!y!el!coste1.!
Los! principales! materiales! que! se! utilizan! para! la! fabricación! de! provisionales! son!
diferentes! tipos! de! resinas! acrílicas! como:! polimetilmetacrilato! (PMMA),!
polietilmetacrilato! (PEMA),! polivinilmetacrilato,! resina! bisKacrílica! y! dimetacrilato! de!
uretano(1,4).!
Hoy!en!día,!se!ha!dado!un!gran!avance!en!la!fabricación!tanto!de!coronas!provisionales!













Los! usos! de! las! impresoras! 3D! en! odontología! son! varios:! guías! quirúrgicas! para!
implantes!dentales,!férulas!de!descarga,!bases!para!prótesis!removibles,!provisionales,!
modelos8.!En!este!estudio!nos!centraremos!en!la!impresión!de!provisionales.!!
Al! igual! que! en! la! tecnología! CAD/CAM,! es! necesaria! una! digitalización! bien! con! un!
escáner! intraoral! o! con! un! escáner! extraoral.! También! es! necesario! que! se! dé! un!
procesamiento! de! datos.! Se! realiza! la! reconstrucción! de! modelos! digitales! de! las!




•! Mejor! terminación! en! la! fabricación! de! piezas! dentales! en! comparación! con!
métodos!tradicionales.!
•! Al! contrario! de! otros! sistemas! de! Diseño! Asistido! por! Computadora! (CAD)! /!
Manufactura! Asistida! por! Computadora! (CAM),! no! hay! desperdicio! en!
materiales,!ya!que!la!impresión!3D!es!una!tecnología!aditiva,!esto!significa!que!


































Propiedad' Valor' Unidades' Métodos'de'testeo'
Propiedades'generales' ! ! !
KDensidad! !!1,24! !!!!!!g/cm3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ASTM!D792!
















































es:! “exactitud!con! la!que!encaja!una! restauración!de!prótesis! fija! sobre!una! línea!de!






















UNEKEN! ISO! 4049:! 2009,! la! resistencia! a! la! flexión! de!materiales! dentales! a! base! de!
polímeros!debe!ser!≥!80!MPa15!.!
Conocer!la!resistencia!a!la!flexión!de!un!material!es!necesario!para!conocer!la!resistencia!




dinámicos.!De! los!estáticos,!el! test!de! flexión!en!tres!puntos!descrito!por! las!normas!
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poco! a! poco! estos! avances! han! llegado! hasta! las! impresoras! 3D,! que! cada! vez! se!
introducen!más!en!la!práctica!diaria!en!clínica.!!






























































































Los! parámetros! fueron! ajustados! en! base! a! las! recomendaciones! del! fabricante.! Se!







coronas,! llegando! a! la! conclusión! de! que! este! ángulo! era! el! más! adecuado! para! la!
fabricación!de!las!mismas16.!




























con! el! programa! informático! ImageJ.! Antes! de! realizar! las! mediciones,! se! calibra! el!
programa!para!comprobar!que!las!mediciones!son!exactas.!
RESISTENCIA!A!LA!FLEXIÓN!





















































Para! los! ensayos! se! utilizará! una! precarga! de! 0,2N,! una! velocidad! del! móduloKE! de!
1mm/min!y!una!velocidad!de!ensayo!de!1mm/min,!de!acuerdo!a!la!norma.!Todos!los!
ensayos!se!realizarán!en!condiciones!ambientales:!20ºC+!2Cº.!Todos!los!instrumentos!








































Como! se! ha! mencionado! anteriormente! para! realizar! las! mediciones! de! adaptación!
marginal!se!midió!la!discrepancia!marginal!vertical!externa!de!las!restauraciones,!en!seis!



































































































































































N.º! !!!!N!!!!! !!!!N!!!!!! !!!MPa!!!! !!!!N!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!N!!!!!!!!!!!!!!!!mm!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!!! !mm!!!!!!!! !!!!!N!!!!!!!
!!!!!
mm!!!!!! !!mm!!!! !!mm!!!! !!mm²!!!
1! 5! 31,4! 4570! 42,2! !!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!!!!47,9 2,5! 47,7! 2,6! 1,26! 10,02! 12,63!
2! 4,1! 25,4! 3000! 35,1! !!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!!!!40,2 2,6! 38! 2,7! 1,35! 10! 13,5!
3! 4,91! 30,3! 3660! 33! 33! 1,4! 33! 1,4! 6,6! 2,4! 1,35! 10,03! 13,54!
4! 3,81! 27! 3160! 38! !!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!!!!43,6 2,9! 42,3! 2,9! 1,37! 9,93! 13,6!
5! 3,49! 23,7! 3690! 25,6! 25,9! 1,4! 25,9! 1,4! 5,18! 3,1! 1,24! 10,02! 12,42!
6! 4,56! 30,3! 3530! 41,8! !!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!!!!47 2,6! 46,7! 2,6! 1,36! 10,08! 13,71!
7! 3,44! 23,2! 3320! 29,8! 30,7! 1,8! 30,7! 1,8! 6,14! 2,6! 1,27! 10,15! 12,89!
8! 5,53! 37,1! 2920! 46,6! !!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!!!!54 2,6! 53,2! 2,7! 1,56! 9,94! 15,51!
9! 3,72! 22,8! 3280! 24,9! 25,2! 1,5! 25,2! 1,5! 5,05! 2,5! 1,28! 9,97! 12,76!
































rotura! a{lo!0}! b{lo!0}! S{lo!0}!
N.º! !!!!N!!!!! !!!!N!!!!!!
!!!
MPa!!!! !!!!!!N!!!!!!!!!!!!!!!! !!!N!!!!!!!!!!!!!!!!!!mm!!!!!!!!!!!!!!!!!N !!!! !!mm!!!!!!!!N!!!!!!! !!mm!!!!!! !!mm!!!! !!mm!!!! !!mm²!!!
1! 11,4! 73,4! 3230! 80,3! !!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
K !!!!!!!!!! 92,8! 2,3! 90,6! 2,3! 1,9! 9,88! 18,77!
2! 10,2! 62,2! 3500! 69,7! !!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
K !!!!!!!!!! 79,5! 2,1! 78,6! 2,1! 1,74! 9,94! 17,3!
3! 8,74! 59,3! 3370! 68! !!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
K !!!!!!!!!! 78,2! 2,2! 75,5! 2,2! 1,75! 9,87! 17,27!
4! 9,96! 61,6! 3220! 68,3! !!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
K !!!!!!!!!! 79! 2,2! 73,3! 2,2! 1,79! 9,9! 17,72!
5! 11,6! 71,8! 3750! 78,8! !!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
K !!!!!!!!!! 91,3! 2,3! 87,6! 2,4! 1,79! 9,91! 17,74!
6! 12,2! 73,5! 3630! 77,9! !!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
K !!!!!!!!!! 77,9! 1,3! 15,6! 1,8! 1,82! 9,93! 18,07!
7! 9,03! 72,7! 3520! 79,8! 79,8! 1,4! 79,8! 1,4! 16! 2,1! 1,85! 10,19! 18,85!
8! 11,5! 67,1! 2060! 72,2! !!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
K !!!!!!!!!! 79! 1,6! 75,2! 1,7! 2,13! 9,9! 21,09!
9! 10,9! 64,7! 3210! 65,7! 65,7! 1,3! 65,7! 1,3! 13,1! 2,1! 1,82! 9,93! 18,07!
10! 8,94! 70,3! 3630! 78,4! !!!!!!!!!!!!!K!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
K !!!!!!!!!! 81,2! 1,5! 80,2! 1,5! 1,82! 9,93! 18,07!
!














































en! variables! cuantitativas,! asumiendo! o! no! igualdad! de! varianzas! (método!
paramétrico).! Se! asume! la! normalidad! en! los! datos.! La! igualdad! de! varianzas! se!
contrasta! con! el! test! de! Levene! (lo! que! nos! indicará! si! es!más! adecuado! el! test!
asumiendo!varianzas!iguales!o!desiguales)18.!
!























































































































































realizadas! con! materiales! provisionales,! como! en! prótesis! realizadas! con! materiales!








es! esencial! en! las! restauraciones! provisionales! puesto! que! un! gran! desajuste! puede!
llevar!a!una!inflamación!del!tejido!periodontal,!lo!que!puede!posponer!el!ajuste!de!las!
restauraciones!definitivas19.!















Givens! et! al! investigan! los! ajustes! marginales! de! cuatro! materiales! provisionales!
realizados! mediante! una! técnica! directa:! PEMA,! dos! materiales! bisKacrílicos!
autocurables!y!un!material!bisKacrílico!de!curación!dual;!con!unos!resultados!que!oscilan!
desde!177!μm!(PEMA)!hasta!319!μm!(resina!bisKacrílica!de!curación!dual;!Luxatemp)23.!
En! otro! estudio! in! vitro! en! el! que! se! comparaba! el! ajuste!marginal! de! provisionales!
fabricados!por!CAD/CAM!y!por!técnica!directa!se!obtuvieron!valores!que!oscilaban!entre!
47!μm!(PEEK)!y!193!μm!(ProTemp),!habiendo!diferencias!estadísticamente!significativas!
entre! los! provisionales! realizados! con! la! técnica! CAD/CAM! y! aquellos! realizados!
mediante!técnica!directa,!con!resultados!mucho!más!favorables!en!aquellos!fabricados!
mediante!CAD/CAM19.!








tres! fabricados! con! PMMA! y! tres! fabricados! con! composite! bisKacrílico,! el! material!
Protemp!exhibía!la!mayor!resistencia!a!la!flexión!con!una!fuerza!de!50,35!(N/mm2)25.!





En! en! estudio! de! Poonacha! et! al.! miden! tanto! el! módulo! de! elasticidad! como! la!




















dista! de! estar! cerca! de! lo! que! se! considera! aceptable! en! la! literatura;! 120! μm,! los!







elástica.! Por! lo! tanto,! podemos! afirmar! por! los! resultados! obtenidos! en! el! presente!







Con! respecto! a! la! deformación! plástica! también! se! encuentran! diferencias!









capa,! las!probetas!se! fracturaban,!en!cambio!cuando!se!colocaban!por! la!parte!de! la!





rompían.!Estas!5!probetas! rompieron!y!se!comportaron!de! la!misma!manera!que! las!
probetas! de! 1,5X10! mm.! Las! otras! 5! probetas! se! colocaron! de! la! otra! forma! y! se!











































K! La! adaptación! marginal! no! se! encuentra! dentro! de! los! límites! aceptados!























































































































































































































10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
2!mm! 10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
F{lo!high}! 1.5!
mm!
10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
2!mm! 10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
E{lo!mod}! 1.5!
mm!
10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!





10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!





5! 50.0%! 5! 50.0%! 10! 100.0%!





5! 50.0%! 5! 50.0%! 10! 100.0%!
2!mm! 2! 20.0%! 8! 80.0%! 10! 100.0%!
F{lo!max}! 1.5!
mm!
10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!




10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
2!mm! 10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
F{lo!Rotura}! 1.5!
mm!
10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
2!mm! 10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
dL!en!rotura! 1.5!
mm!
10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
2!mm! 10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
a{lo!0}! 1.5!
mm!
10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
2!mm! 10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
b{lo!0}! 1.5!
mm!
10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
2!mm! 10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
S{lo!0}! 1.5!
mm!
10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
2!mm! 10! 100.0%! 0! 0.0%! 10! 100.0%!
!
Descriptivos!
! Grosor! Estadístico! Error!estándar!
F{lo!low}! 1.5!mm! Media! 4.3160! .22465!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 3.8078!  
Límite!superior! 4.8242!  
Media!recortada!al!5%! 4.2972!  
Mediana! 4.3300!  
Varianza! .505!  
! 49 
Desviación!estándar! .71042!  
Mínimo! 3.44!  
Máximo! 5.53!  
Rango! 2.09!  
Rango!intercuartil! 1.27!  
Asimetría! .298! .687!
Curtosis! E1.106! 1.334!
2!mm! Media! 10.4470! .39603!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 9.5511!  
Límite!superior! 11.3429!  
Media!recortada!al!5%! 10.4444!  
Mediana! 10.5500!  
Varianza! 1.568!  
Desviación!estándar! 1.25236!  
Mínimo! 8.74!  
Máximo! 12.20!  
Rango! 3.46!  
Rango!intercuartil! 2.52!  
Asimetría! E.164! .687!
Curtosis! E1.585! 1.334!
F{lo!high}! 1.5!mm! Media! 28.020! 1.4231!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 24.801!  
Límite!superior! 31.239!  
Media!recortada!al!5%! 27.806!  
Mediana! 28.000!  
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Varianza! 20.253!  
Desviación!estándar! 4.5003!  
Mínimo! 22.8!  
Máximo! 37.1!  
Rango! 14.3!  
Rango!intercuartil! 7.0!  
Asimetría! .698! .687!
Curtosis! .269! 1.334!
2!mm! Media! 67.660! 1.7064!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 63.800!  
Límite!superior! 71.520!  
Media!recortada!al!5%! 67.800!  
Mediana! 68.700!  
Varianza! 29.118!  
Desviación!estándar! 5.3961!  
Mínimo! 59.3!  
Máximo! 73.5!  
Rango! 14.2!  
Rango!intercuartil! 10.8!  
Asimetría! E.345! .687!
Curtosis! E1.653! 1.334!
E{lo!mod}! 1.5!mm! Media! 3446.00! 148.700!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 3109.62!  
Límite!superior! 3782.38!  
Media!recortada!al!5%! 3412.78!  
! 51 
Mediana! 3325.00!  
Varianza! 221115.556!  
Desviación!estándar! 470.229!  
Mínimo! 2920!  
Máximo! 4570!  
Rango! 1650!  
Rango!intercuartil! 548!  
Asimetría! 1.575! .687!
Curtosis! 3.365! 1.334!
2!mm! Media! 3312.00! 151.627!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 2969.00!  
Límite!superior! 3655.00!  
Media!recortada!al!5%! 3357.22!  
Mediana! 3435.00!  
Varianza! 229906.667!  
Desviación!estándar! 479.486!  
Mínimo! 2060!  
Máximo! 3750!  
Rango! 1690!  





1.5!mm! Media! 34.920! 2.2872!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 29.746!  
Límite!superior! 40.094!  
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Media!recortada!al!5%! 34.828!  
Mediana! 34.050!  
Varianza! 52.315!  
Desviación!estándar! 7.2329!  
Mínimo! 24.9!  
Máximo! 46.6!  
Rango! 21.7!  
Rango!intercuartil! 13.1!  
Asimetría! .131! .687!
Curtosis! E.979! 1.334!
2!mm! Media! 73.910! 1.7950!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 69.850!  
Límite!superior! 77.970!  
Media!recortada!al!5%! 74.011!  
Mediana! 75.050!  
Varianza! 32.219!  
Desviación!estándar! 5.6762!  
Mínimo! 65.7!  
Máximo! 80.3!  
Rango! 14.6!  





1.5!mm! Media! 29.400! 1.6183!






Media!recortada!al!5%! 29.433!  
Mediana! 30.700!  
Varianza! 13.095!  
Desviación!estándar! 3.6187!  
Mínimo! 25.2!  
Máximo! 33.0!  
Rango! 7.8!  
Rango!intercuartil! 7.1!  
Asimetría! E.406! .913!
Curtosis! E2.945! 2.000!
2!mm! Media! 72.750! 7.0500!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! E16.829!  
Límite!superior! 162.329!  
Media!recortada!al!5%! .!  
Mediana! 72.750!  
Varianza! 99.405!  
Desviación!estándar! 9.9702!  
Mínimo! 65.7!  
Máximo! 79.8!  
Rango! 14.1!  
Rango!intercuartil! .!  
Asimetría! .! .!
Curtosis! .! .!






Límite!inferior! 1.285!  
Límite!superior! 1.715!  
Media!recortada!al!5%! 1.489!  
Mediana! 1.400!  
Varianza! .030!  
Desviación!estándar! .1732!  
Mínimo! 1.4!  
Máximo! 1.8!  
Rango! .4!  
Rango!intercuartil! .3!  
Asimetría! 1.925! .913!
Curtosis! 3.667! 2.000!
2!mm! Media! 1.350! .0500!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! .715!  
Límite!superior! 1.985!  
Media!recortada!al!5%! .!  
Mediana! 1.350!  
Varianza! .005!  
Desviación!estándar! .0707!  
Mínimo! 1.3!  
Máximo! 1.4!  
Rango! .1!  




F{lo!max}! 1.5!mm! Media! 37.970! 3.1506!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 30.843!  
Límite!superior! 45.097!  
Media!recortada!al!5%! 37.789!  
Mediana! 36.600!  
Varianza! 99.265!  
Desviación!estándar! 9.9632!  
Mínimo! 25.2!  
Máximo! 54.0!  
Rango! 28.8!  
Rango!intercuartil! 17.7!  
Asimetría! .208! .687!
Curtosis! E1.332! 1.334!
2!mm! Media! 80.440! 2.3699!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 75.079!  
Límite!superior! 85.801!  
Media!recortada!al!5%! 80.572!  
Mediana! 79.250!  
Varianza! 56.163!  
Desviación!estándar! 7.4942!  
Mínimo! 65.7!  
Máximo! 92.8!  
Rango! 27.1!  




dL!en!F{lo!max}! 1.5!mm! Media! 2.070! .1961!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 1.626!  
Límite!superior! 2.514!  
Media!recortada!al!5%! 2.061!  
Mediana! 2.150!  
Varianza! .385!  
Desviación!estándar! .6201!  
Mínimo! 1.4!  
Máximo! 2.9!  
Rango! 1.5!  
Rango!intercuartil! 1.2!  
Asimetría! E.005! .687!
Curtosis! E2.183! 1.334!
2!mm! Media! 1.820! .1373!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 1.509!  
Límite!superior! 2.131!  
Media!recortada!al!5%! 1.822!  
Mediana! 1.850!  
Varianza! .188!  
Desviación!estándar! .4341!  
Mínimo! 1.3!  
Máximo! 2.3!  
Rango! 1.0!  




F{lo!Rotura}! 1.5!mm! Media! 25.7310! 6.72800!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 10.5112!  
Límite!superior! 40.9508!  
Media!recortada!al!5%! 25.3539!  
Mediana! 22.3000!  
Varianza! 452.659!  
Desviación!estándar! 21.27579!  
Mínimo! 5.05!  
Máximo! 53.20!  
Rango! 48.15!  
Rango!intercuartil! 41.05!  
Asimetría! .111! .687!
Curtosis! E2.342! 1.334!
2!mm! Media! 60.5700! 10.11271!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 37.6935!  
Límite!superior! 83.4465!  
Media!recortada!al!5%! 61.5389!  
Mediana! 75.3500!  
Varianza! 1022.669!  
Desviación!estándar! 31.97920!  
Mínimo! 13.10!  
Máximo! 90.60!  
Rango! 77.50!  
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Rango!intercuartil! 66.15!  
Asimetría! E.924! .687!
Curtosis! E1.243! 1.334!
dL!en!rotura! 1.5!mm! Media! 2.640! .0733!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 2.474!  
Límite!superior! 2.806!  
Media!recortada!al!5%! 2.633!  
Mediana! 2.600!  
Varianza! .054!  
Desviación!estándar! .2319!  
Mínimo! 2.3!  
Máximo! 3.1!  
Rango! .8!  
Rango!intercuartil! .3!  
Asimetría! .660! .687!
Curtosis! .675! 1.334!
2!mm! Media! 2.040! .0897!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 1.837!  
Límite!superior! 2.243!  
Media!recortada!al!5%! 2.050!  
Mediana! 2.100!  
Varianza! .080!  
Desviación!estándar! .2836!  
Mínimo! 1.5!  
Máximo! 2.4!  
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Rango! .9!  
Rango!intercuartil! .5!  
Asimetría! E.837! .687!
Curtosis! E.143! 1.334!
a{lo!0}! 1.5!mm! Media! 1.3410! .02900!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 1.2754!  
Límite!superior! 1.4066!  
Media!recortada!al!5%! 1.3344!  
Mediana! 1.3500!  
Varianza! .008!  
Desviación!estándar! .09171!  
Mínimo! 1.24!  
Máximo! 1.56!  
Rango! .32!  
Rango!intercuartil! .10!  
Asimetría! 1.515! .687!
Curtosis! 3.339! 1.334!
2!mm! Media! 1.8410! .03529!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 1.7612!  
Límite!superior! 1.9208!  
Media!recortada!al!5%! 1.8306!  
Mediana! 1.8200!  
Varianza! .012!  
Desviación!estándar! .11160!  
Mínimo! 1.74!  
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Máximo! 2.13!  
Rango! .39!  
Rango!intercuartil! .08!  
Asimetría! 2.225! .687!
Curtosis! 5.756! 1.334!
b{lo!0}! 1.5!mm! Media! 10.0130! .02066!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 9.9663!  
Límite!superior! 10.0597!  
Media!recortada!al!5%! 10.0100!  
Mediana! 10.0100!  
Varianza! .004!  
Desviación!estándar! .06533!  
Mínimo! 9.93!  
Máximo! 10.15!  
Rango! .22!  
Rango!intercuartil! .08!  
Asimetría! .908! .687!
Curtosis! 1.078! 1.334!
2!mm! Media! 9.9380! .02894!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 9.8725!  
Límite!superior! 10.0035!  
Media!recortada!al!5%! 9.9278!  
Mediana! 9.9200!  
Varianza! .008!  
Desviación!estándar! .09151!  
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Mínimo! 9.87!  
Máximo! 10.19!  
Rango! .32!  
Rango!intercuartil! .04!  
Asimetría! 2.784! .687!
Curtosis! 8.331! 1.334!
S{lo!0}! 1.5!mm! Media! 13.4250! .27726!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 12.7978!  
Límite!superior! 14.0522!  
Media!recortada!al!5%! 13.3650!  
Mediana! 13.5200!  
Varianza! .769!  
Desviación!estándar! .87678!  
Mínimo! 12.42!  
Máximo! 15.51!  
Rango! 3.09!  
Rango!intercuartil! .97!  
Asimetría! 1.473! .687!
Curtosis! 3.272! 1.334!
2!mm! Media! 18.2950! .35240!
95%!de!intervalo!de!
confianza!para!la!media!
Límite!inferior! 17.4978!  
Límite!superior! 19.0922!  
Media!recortada!al!5%! 18.1967!  
Mediana! 18.0700!  
Varianza! 1.242!  
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Desviación!estándar! 1.11439!  
Mínimo! 17.27!  
Máximo! 21.09!  
Rango! 3.82!  













.162! 10! .200! .940! 10! .553!
2!mm! .177! 10! .200! .915! 10! .319!
F{lo!high}! 1.5!
mm!
.131! 10! .200! .927! 10! .418!
2!mm! .188! 10! .200! .891! 10! .173!
E{lo!mod}! 1.5!
mm!
.202! 10! .200! .865! 10! .087!





.129! 10! .200! .962! 10! .805!





.240! 5! .200! .858! 5! .222!





.318! 5! .109! .701! 5! .010!
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2!mm! .260! 2! .!   
F{lo!max}! 1.5!
mm!
.191! 10! .200! .938! 10! .527!
2!mm! .267! 10! .041! .849! 10! .057!
dL!en!F{lo!max}! 1.5!
mm!
.256! 10! .062! .811! 10! .020!
2!mm! .241! 10! .105! .821! 10! .026!
F{lo!Rotura}! 1.5!
mm!
.316! 10! .006! .769! 10! .006!
2!mm! .355! 10! .001! .741! 10! .003!
dL!en!rotura! 1.5!
mm!
.198! 10! .200! .951! 10! .686!
2!mm! .284! 10! .022! .910! 10! .282!
a{lo!0}! 1.5!
mm!
.276! 10! .030! .833! 10! .036!
2!mm! .275! 10! .031! .748! 10! .003!
b{lo!0}! 1.5!
mm!
.197! 10! .200! .936! 10! .510!
2!mm! .391! 10! .000! .609! 10! .000!
S{lo!0}! 1.5!
mm!
.273! 10! .034! .844! 10! .049!














F{lo!low}! 1.5!mm! 10! 4.3160! .71042! .22465!
2!mm! 10! 10.4470! 1.25236! .39603!
F{lo!high}! 1.5!mm! 10! 28.020! 4.5003! 1.4231!
2!mm! 10! 67.660! 5.3961! 1.7064!
E{lo!mod}! 1.5!mm! 10! 3446.00! 470.229! 148.700!
2!mm! 10! 3312.00! 479.486! 151.627!
F!en!deformación!plástica!
0.2%!
1.5!mm! 10! 34.920! 7.2329! 2.2872!
2!mm! 10! 73.910! 5.6762! 1.7950!
Límite!superior!de!fluencia! 1.5!mm! 5! 29.400! 3.6187! 1.6183!
2!mm! 2! 72.750! 9.9702! 7.0500!
dL!en!límite!superior!de!
fluencia!
1.5!mm! 5! 1.500! .1732! .0775!
2!mm! 2! 1.350! .0707! .0500!
F{lo!max}! 1.5!mm! 10! 37.970! 9.9632! 3.1506!
2!mm! 10! 80.440! 7.4942! 2.3699!
dL!en!F{lo!max}! 1.5!mm! 10! 2.070! .6201! .1961!
2!mm! 10! 1.820! .4341! .1373!
F{lo!Rotura}! 1.5!mm! 10! 25.7310! 21.27579! 6.72800!
2!mm! 10! 60.5700! 31.97920! 10.11271!
dL!en!rotura! 1.5!mm! 10! 2.640! .2319! .0733!
2!mm! 10! 2.040! .2836! .0897!
a{lo!0}! 1.5!mm! 10! 1.3410! .09171! .02900!
2!mm! 10! 1.8410! .11160! .03529!
b{lo!0}! 1.5!mm! 10! 10.0130! .06533! .02066!
2!mm! 10! 9.9380! .09151! .02894!
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S{lo!0}! 1.5!mm! 10! 13.4250! .87678! .27726!























E13.465! 14.249! .000! E6.13100! .45531! E7.10595! E5.15605!
F{lo!high}! Se!asumen!varianzas!
iguales!




E17.840! 17.438! .000! E39.6400! 2.2220! E44.3190! E34.9610!
E{lo!mod}! Se!asumen!varianzas!
iguales!
































1.627! 4.738! .168! .1500! .0922! E.0910! .3910!
F{lo!max}! Se!asumen!varianzas!
iguales!




E10.773! 16.715! .000! E42.4700! 3.9424! E50.7986! E34.1414!
dL!en!F{lo!max}! Se!asumen!varianzas!
iguales!




1.044! 16.113! .312! .2500! .2394! E.2572! .7572!
F{lo!Rotura}! Se!asumen!varianzas!
iguales!




E2.868! 15.662! .011! E34.83900! 12.14631! E60.63326! E9.04474!
dL!en!rotura! Se!asumen!varianzas!
iguales!




5.179! 17.316! .000! .6000! .1159! .3559! .8441!
a{lo!0}! Se!asumen!varianzas!
iguales!




E10.946! 17.348! .000! E.50000! .04568! E.59622! E.40378!
b{lo!0}! Se!asumen!varianzas!
iguales!












E10.861! 17.056! .000! E4.87000! .44840! E5.81580! E3.92420!
'
Pruebas'no'paramétricas'
!
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ANEXO'3'
ESPECIFICACIONES!TÉCNICAS!WITBOX!2!
•! VELOCIDAD!DE!IMPRESIÓN!
Máxima:!hasta!200!mm/s*!
*Sujeto!a!materiales,!perfiles!y!software!empleado.!
•! CONDICIONES!DE!TRABAJO!
Temperaturas!de!funcionamiento!óptimo!entre!15!ºC!y!25!ºC.!
•! RESOLUCIÓN!
Resolución:!hasta!20!micras!
•! DIMENSIONES!
Impresora!con!bobina!PLA:!(x)508,06!x!(y)485,08!x!(z)461!mm!
Impresora!sin!bobina!PLA:!(x)508,06!x!(y)393,38!x!(z)461!mm!
Caja!exterior:!(x)610!x!(y)510!x!(z)709!mm!
Volumen!de!impresión:!(x)297!x!(y)210!x!(z)200!mm!
•! MATERIALES!
Filamentos!1,75!mm!de!diámetro:!PLA,!madera,!bronce,!cobre!y!Filaflex.!
•! MECÁNICA!EXTRUSOR!
Extrusor!de!diseño!propio!con!Double!Drive!Gear,!ajuste!de!tracción!y!guiado!de!
filamento!para!máxima!compatibilidad!con!filamentos!flexibles/blandos.!
HotKEnd!diseñado!para!un!fácil!mantenimiento!
Boquilla!de!0,4!mm!para!filamento!de!1,75!mm!
Disipador!de!aletas!con!ventilador!axial!controlado!por!Firmware!
Tobera!de!refrigeración!impresa!
•! MECÁNICA!GENERAL!
Bastidor!de!acero!pintado!al!polvo!
Barras!de!cromo!duro!en!los!ejes!X!e!Y!
Rodamientos!lineales!en!los!ejes!X!e!Y!
Husillo!de!4!entradas!con!acoplamiento!directo!a!motor!en!el!eje!Z!
Railes!y!patines!de!recirculación!de!bolas!en!el!eje!Z!
Partes!móviles!y!soportes!en!acero!pintado!al!polvo!
Base!fría!de!cristal!tamaño!A4!(305!x!220!mm)!
Sistema!de!nivelado!de!base!de!impresión!con!3!puntos!y!amortiguación!
Sistema!de!cambio!rápido!de!base!de!impresión!con!imanes!de!neodimio!
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•! ELECTRÓNICA!
Controladora!BQ!Zum!CNC!
BQ!Zum!Inductive!Sensor!para!asistencia!en!la!nivelación!de!la!cama!
BQ!Zum!LCD!Smart!Controller!
Fuente!de!alimentación!12V!150W!
Termistor!100k!en!el!HotKEnd!
Cartucho!calefactor!12V!40W!
Cableado!optimizado!mediante!fajas!
!
•! SOFTWARE!
Firmware!derivado!de!Marlin!diseñado!por!BQ!
Nuevas!funcionalidades:!auto!nivelación,!nivelación!manual!mediante!sensor!inductivo!
diseñado!exclusivamente!para!impresión!3D,!modo!de!inactividad!
Interfaz!de!usuario!mejorada!
Entorno!recomendado:!Cura!Software,!Slic3r.!
Archivos!admitidos:!.gcode!
Sistemas!Operativos!compatibles:!Windows!XP!y!superiores,!Linux!y!Mac!OS!X!y!
superiores!
•! COMUNICACIONES!
Lector!de!tarjetas!SD!estándar!
Puerto!USB!tipo!B!
•! CONTENIDO!DE!LA!CAJA!
Impresora!3D!Witbox!2!
Guía!rápida!y!Garantía!
Base!fría!de!impresión!
Un!juego!de!dos!llaves!
Dos!paneles!laterales!y!uno!superior!
Cable!USB!
Cable!de!alimentación!europeo!
Cable!alimentación!UK!
Bobina!de!filamento!PLA!de!1,75!mm!de!diámetro!
Soporte!metálico!para!bobina!
Tarjeta!SD!4!GB!(con!modelos!3D!de!ejemplo!precargados)!
Pieza!impresa!de!prueba!
Cuatro!patas!de!soporte!para!la!impresora!
5!tubos!PTFE!
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Dos!agujas!para!limpieza!
Espátula!
Cepillo!de!cerdas!metálicas!para!limpieza!
Llaves!Allen!de!1,5,!de!2,!de!2,5!y!de!4!mm!
Inmovilizador!del!carro!para!transporte!
•! OTROS!
Apilable!
Puerta!con!cerradura!de!seguridad!
Sistema!de!alimentación!trasero!inspirado!en!la!curva!de!Fibonacci!
•! PESO!
Producto!más!caja:!~34Kg!
•! LICENCIA!
Creative!Commons!K!Attribution!K!Share!Alike!
!
